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Objectiu 
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L’objectiu dels controls es garantir la 
seguretat biològica del pacient durant 
la prova. 
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Rentat manual 
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Aire a baixa pressió 
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Rentat automàtic 
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Armaris  
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Armaris  
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Material  

8 



gencat.cat/ics 

Llitera 
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Connexions  
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Recollida de mostra tub endoscòpia 
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Exemple de full de registre 
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Exemple de registre 
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Recollida mostra rentadora 
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Obtenció de resultats 

15 



gencat.cat/ics 

Resultats període 2013-2018 
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4% 
4% 

92% 

CULTIUS TUBS D'ENDOSCÒPIA 

Flora mixta i/o colònies ambientals

Gèrmens patògens

Estèrils
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Resultats període 2013-2018 

17 

0% 1% 

99% 

CULTIUS RENTADORES 

Flora mixta i/o colònies ambientals

Gèrmens patògens

Estèrils



gencat.cat/ics 
gencat.cat/ics 

GRACIES 


